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Spektrumsanalyse av 1 min av EEG-signalet.
Grønn kurve: standard Hi-Fi hodetelefon
Blå kurve: USB-telefonen.
Vi ser at USB-telefonen genererer mer støy, men neste side vil vise om dette
gir artifakter I målevinduet?
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Øverste kurver Hi-Fi telefon, Nederst USB-telfonen. Venstre side målevindu -30 - +30ms
Høyre side målevindu -2 -+14ms. Jewett bølger markert. Stor forskjell i stimulusartifakter


